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LABone Scientific Equipment Co., Ltd. 
 228/13/3 Nguyen Thi Lang, Tan Phu Trung Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

  Phone: (+84) 028.6260 2798   Website: http://www.labone.vn 

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH 
THÔNG TIN SẢN PHẨM 
Sản phẩm:  TraceTest™ Thử nghiệm phát hiện nhanh Urease của 

Helicobacter pylori/ BacterTest™ LABONE HP TEST 
Mã sản phẩm: TT0122.050/ EL0125 

Lô sản xuất: 030125 

Hạn sử dụng:  030126 
Bảo quản: 2oC – 8oC 
Phương pháp: 
Thời gian thực hiện: 

Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01 
03/01/2025 

KẾT QUẢ 
CHỈ TIÊU TIÊU CHUẨN KẾT QUẢ 

Cảm quan 
Bề mặt đồng nhất, không cặn, không phân lớp, 

không lẫn tạp chất Đạt 

Thể tích 250 µL Đạt 

Màu sắc Vàng đến cam Đạt 

Độ vô trùng 
Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35-37oC, 

16-24 giờ Đạt 

Thời gian hiện kết quả Trong vòng 20 phút Đạt 
KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN 
* Ghi chú:  Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: ≥ 99.5%. 

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/ ) 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2025 
Người thực hiện kiểm tra            Phòng Quản lý Chất lượng  
 
 

 
 

 
          Huỳnh Bích Trâm    Doãn Đức Đại 
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